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 Klappbares Fußteil bis zum Anschlag  
nach unten schieben, bis es auf der  
Fußwange aufsitzt.

3 Vorhandenes Fußteil abnehmen  
(o. Abb.).
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 Zum Verriegeln den Verriegelungs- 
knopf unten am Aluminiumeckrohr um  
ca. 180º drehen.
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 Um das Fußteil abzuklappen, zieht man  
es bis zum Anschlag nach oben.  
Danach wird es nach unten geklappt.
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 Klappbares Fußteil in die Aufnahme der  
Abweisrolle stecken. Dabei auf die  
Ausrich tung des Fußteils achten, der  
Aufkleber „Außenseite“ muss von außen  
lesbar sein.
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 Abgeklapptes Fußteil.6

 Zum Aufklappen des Fußteils wird umge- 
kehrt verfahren (o. Abb.).
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